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FINALIDAD 

El método consiste en la neutralización, por medio de titulación con ácido sulfúrico. La alcalinidad la podemos 

clasificar en dos tipos: alcalinidad a la fenolftaleína y alcalinidad al naranja de metilo. La primera usando como 

indicador la fenolftaleína y la segunda usando verde de Bromocresol-Rojo de Metilo. 

Especificaciones 

Rango 0 – 300 ppm CaCO3 

Incremento mínimo 20 ppm 10 ppm 

Tamaño de la muestra Línea 1 Línea 2 

Método de análisis 

Titulación (a cuenta gotas)  con ácido Sulfúrico, 

utilizando fenolftaleína y Verde bromocresol-Rojo 

de metilo 

Considerar que: mg / L = ppm 

 

FUNDAMENTO 

Método visual de titulación cuenta gotas para la alcalinidad, la cual podemos clasificar en dos tipos: alcalinidad a la 

fenolftaleína y alcalinidad al naranja de metilo. La primera corresponde a los iones hidróxidos más la mitad de la 

concentración de los iones carbonatos. La alcalinidad al naranja de metilo es la atribuible a los iones hidróxidos, 

carbonatos y bicarbonatos conocida también como alcalinidad total. 

Este equipo está diseñado para hacer la determinación “in situ”, si desea mejorar la precisión del método le 

recomendamos el uso del equipo de Laboratorio con número de catálogo 60203-L. 

 

CONTENIDO 

Producto Cat. Presentación Determinaciones 

Rvo N° 1 Ácido Sulfúrico 0.1 N 14161-C 60 mL 

70 - 100 Rvo N° 2 Verde de bromocresol-Rojo de Metilo 1196-C 30 mL 

Rvo N° 3 Fenolftaleína 0.5 % 1224-C 30 mL 

Considere que: mg/L = ppm 

 

ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO 

1. Almacenar a temperatura de 15 a 30 °C en frasco original bien cerrado y protegido de la luz. 

2. Todos los productos son estables hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta. 

 

REACTIVOS Y MATERIAL NECESARIOS NO INCLUIDOS 

1. ALCALYCEL Kit de Laboratorio   Cat. 60203-L 

 

PREPARACIÓN DE REACTIVOS 

Los reactivos están listos para usarse. 

 

MODO DE EMPLEO:     

* Se recomienda iniciar la determinación con el rango alto. 

 

RANGO ALTO 

Alcalinidad a la fenolftaleína 

1. Tomar el frasco, destapar y realizar 3 enjuagues con el agua a analizar y llenar hasta la línea 1. 

2. Adicionar 4 gotas del reactivo N° 3, agitar y observar: 

2.1. Si la solución permanece sin cambio de coloración, la alcalinidad a la fenolftaleína es cero. Registrar y 

desechar. 

2.2. Si la solución se vuelve rosa continuar con el paso 3. 

3. Añadir gota a gota el reactivo N° 1 hasta el cambio de rosa a incoloro. Contar las gotas empleadas. * Es 

importante registrar la cantidad de gotas gastadas para realizar el cálculo. 

4. Realizar los cálculos. 

 

Alcalinidad fenolftaleína en ppm CaCO3 = (N° de gotas gastadas del reactivo N° 1 x 20) 

 

Alcalinidad total 

1. Tomar el frasco, destapar y realizar 3 enjuagues con el agua a analizar y llenar hasta la línea 1. 

2. Adicionar 4 gotas del reactivo N° 2, agitar y observar: 

2.1. Si la solución vira a rosa salmón, la alcalinidad total es cero. Registrar y desechar. 

2.2. Si la solución se vuelve azul verdoso continuar con el paso 3. 

3. Añadir gota a gota el reactivo N° 1 hasta el cambio de azul verdoso a rosa salmón. Contar las gotas empleadas. * 

*Es importante registrar la cantidad de gotas gastadas para realizar el cálculo. 
4. Realizar los cálculos. 

 

Alcalinidad total en ppm CaCO3 = (N° de gotas gastadas del reactivo N° 1 x 20) 

 

* Utilizar el rango Bajo para mejorar la precisión del resultado. 

 

RANGO BAJO 

 

Alcalinidad a la fenolftaleína 

1. Tomar el frasco, destapar y realizar 3 enjuagues con el agua a analizar y llenar hasta la línea 2. 

2. Repetir el procedimiento para rango alto a partir del punto 2 al 3. 

3. Realizar los cálculos. 

 

Alcalinidad a la fenolftaleína en ppm CaCO3 = (N° de gotas gastadas del reactivo N° 1 x 10) 

 

Alcalinidad total 

1. Tomar el frasco destapar y realizar 3 enjuagues con el agua a analizar y llenar hasta la línea 2. 

2. Repetir el procedimiento para rango alto a partir del punto 2 al 3. 

3. Realizar los cálculos. 

 

Alcalinidad total en ppm CaCO3 = (N° de gotas gastadas del reactivo N° 1 x 10) 

 

Nota: Interpretar según la Normatividad o método vigente correspondiente al tipo de agua evaluada. 

 

BIBLIOGRAFIA 

1. APHA 20 Ed. 2-26 2310 B. Alkalinity, Titration Method. 

2. NMX-AA-036-SCFI-2001*(*Cambio de indicador). 

* Desechar los residuos bajo la legislación ambiental que rige su estado. 

 

CONSULTAR EL INSTRUCTIVO GRÁFICO AL REVERSO. 
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3. Añadir gota a gota el reactivo N° 1 

hasta el cambio del azul-verdoso a 

rosa-samón.  

¡Contar el número de gotas! 

4. Calcular la alcalinidad total. 
 

N° de gotas empleadas del reactivo N° 1 * 20 = X ppm CaCO3 

1. Enjuagar 3 veces con 

la muestra y llene hasta 

la línea 1. 

Este diagrama es una representación del rango alto. 

Considere los siguientes cambios para las demás 

determinaciones. 

 La alícuota a tomar 

 El reactivo a agregar 

 La cantidad de gotas 

 La intensidad de los colores 

 El factor a multiplicar 

 

3. Añadir gota a gota el reactivo N° 1 hasta 

el cambio de color de rosa a incoloro.  

¡Contar el número de gotas! 

2. Añadir 4 gotas del 

reactivo N° 3 y agitar. 

2. Añadir 4 gotas del 

reactivo N° 2 y agitar. 

2.1 Si no hay cambio en 

la coloración la 

alcalinidad es 0. 

2.1 Si vira de color 

rosa-salmón, la 

alcalinidad es 0. 

2.1 Si hay un cambio en la 

coloración rosa, 

continuar con el paso 3. 

2.1 Si vira a un color 

azul-verdoso, 

continuar con el 

paso 3. 

4. Calcular la alcalinidad total. 
 

N° de gotas empleadas del reactivo N° 1 * 20 = X ppm CaCO3 

1. Enjuagar 3 veces con 

la muestra y llene hasta 

la línea 1. 

Especificaciones 

Rango 0 – 300 ppm CaCO3 

Incremento 

mínimo 
20 ppm 10 ppm 

Tamaño de la 

muestra 
Línea 1 Línea 2 

Método de 

análisis 

Titulación (a cuenta gotas)  con ácido 

Sulfúrico, utilizando fenolftaleína y Verde 

bromocresol-Rojo de metilo 

 


